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Введение. Вывихи головки эндопротеза являются частой причиной выполнения повторных ревизий. среди 
мер профилактики вывихов наиболее эффективными являются связанные вкладыши и системы двойной мо-
бильности.
Цель исследования — сравнить результаты ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава  
с имплантацией связанных вкладышей и систем двойной мобильности.
Материал и методы. В группе пациентов, которым имплантировали связанные вкладыши (78 человек), 
использовали модели depuy duraloc с внутренним диаметром 28 мм и Zimmer Trilogy с внутренним диаме-
тром 32 мм, средний срок наблюдения составил 66,2 мес. (54–82). В группе с использованием систем двойной 
мобильности (58 человек) имплантировали системы Serf Novae и Biomet avantage, средний срок наблюдения 
составил 17,8 мес. (10–41). Группы пациентов были сопоставимы по демографическим данным и различным 
потенциальным факторам риска вывиха головки эндопротеза. однако системы двойной мобильности чаще 
использовались в ходе операций по поводу неустраненных либо рецидивирющих вывихов, а также у пациен-
тов с вывихами в анамнезе. помимо этого имелись различия в структуре первичных диагнозов.
Результаты. В группе связанных вкладышей было отмечено 14 (17,9%) вывихов головки эндопротеза,  
10 (12,8%) из которых произошли в срок до 2 лет после операции, а также 3 (3,8%) случая асептического рас-
шатывания вертлужного компонента, 4 (5,1%) случая повреждения запирательного механизма без вывиха  
и 8 (10,3%) случаев ГИоХВ. В группе двойной мобильности мы наблюдали 3 (5,17%) вывиха в большой паре 
трения, один (1,7%) случай расшатывания вертлужного компонента и 4 (6,9%) случая ГИоХВ. Разница в часто-
те вывихов в двух группах была статистически значимой (p<0,05). В группе связанных вкладышей выявлено 
повышение риска вывиха при установке связанной системы в сохраненный вертлужный компонент в срав-
нении с заменой последнего (p<0,01; RR = 7,2, ДИ 95%: 2,05–25,26), а также тенденция к повышению риска 
вывиха при использовании вкладышей depuy duraloc с головками диаметром 28 мм в сравнении с Zimmer 
Trilogy с головками диаметром 32 мм (p = 0,07; RR = 4,97, ДИ 95%: 1,03–24,04).
Заключение. системы двойной мобильности продемонстрировали бóльшую эффективность при ревизи-
онном эндопротезировании тазобедренного сустава в сравнении со связанными вкладышами, несмотря на 
то, что чаще устанавливались для лечения, а не профилактики вывихов. при использовании связанных вкла-
дышей факторами риска вывихов являются сохранение вертлужного компонента и использование головок 
меньшего диаметра.
Ключевые слова: ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава, вывих эндопротеза, связан-
ный вкладыш, система двойной мобильности.
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abstract
Purpose. Instability is a challenging complication of revision hip arthroplasty and a frequent cause of repeat 
revisions. constrained liners and dual mobility systems have gained major attention among the options of dislocation 
prophylaxis.
The aim of this study is to compare the outcomes of revision hip arthroplasy with use of constrained liners and 
dual mobility systems.
Materials and Methods. We used depuy duraloc (inner diameter 28 mm) and Zimmer Trilogy (inner diameter  
32 mm) systems in the constrained liners group (N 78, mean follow-up — 66.2 month, 54-82), Serf Novae and Biomet 
avantage systems in the dual mobility group (N 58, mean follow-up — 17.8 month, 10-41). The two groups were 
comparable in age, sex and different potential dislocation risk factors, however, dual mobility cups were used more 
frequently in revisions due to unreduced and recurrent dislocations and in patients with the history of instability 
following total hip arthroplasty. There were also differences in the structure of primary diagnosis.
Results. We observed 14 (17.9%) dislocations, 10 (12.8%) of which occurred within 2 years after surgery, and also  
3 (3.8%) cases of aseptic loosening of the acetabular component, 4 (5.1%) cases of locking mechanism damage 
without dislocation and 8 (10.3%) cases of deep infection in the constrained liners group. In the dual mobility group 
we observed 3 (5.17%) large articulation dislocations, 1 (1.7%) case of aseptic loosening of the acetabular component 
and 4 (6.9%) cases of deep infection. The difference in dislocation rates in two groups was significant (p<0.05).  
The analysis of the constrained liners group revealed an increased risk of dislocation in cases when a constrained 
system was implanted into a retained acetabular component compared to cases with acetabular shell revision (p<0.01; 
RR = 7.2, 95% cI: 2.05-25.26), as well as a trend for increased risk of dislocation in cases when depuy duraloc liners 
(inner diameter 28 mm) were used compared to Zimmer Trilogy (inner diameter 32 mm) (p = 0.07; RR = 4.97, 95% cI: 
1.03-24.04).
Conclusion. dual mobility systems proved to be more effective than constrained liners in revision hip arthroplasty 
although being used more frequently as a treatment rather than prophylaxis of instability. constrained liners bear a 
higher risk of dislocations when implanted into retained acetabular components and when used with heads of lesser 
diameter.
Keywords: revision hip arthroplasty, dislocation, instability, constrained liners, dual mobility.
dOI: 10.21823/2311-2905-2018-24-3-22-33
competing interests: the authors declare that they have no competing interests.
funding: the authors have no support or funding to report.
введение 
Вывихи головки эндопротеза являются час тым 
и трудным для лечения осложнением тотально-
го эндопротезирования тазобедренного сустава. 
после первичного эндопротезирования частота 
развития этого осложнения составляет 1,7–4,8%, 
однако в условиях ревизионного эндопротези-
рования она повышается до 5,1–27% [1]. Вывихи 
также являются одной из наиболее частых при-
чин выполнения ревизионных операций [2–4]. 
В РнИИТо им. Р.Р. Вредена 12,5% реэндопротези-
рований в первые 5 лет после первичной опера-
ции выполняется по поводу вывихов [5]. В свою 
очередь, среди причин выполнения повторных 
операций ревизионной артропластики доля реци-
дивирующих вывихов еще выше и достигает 35% 
[6]. при этом потребность в ревизионной артро-
пластике тазобедренного сустава увеличивается 
с каждым годом [7], и при сохранении ранее пред-
ставленной частоты вывихов абсолютное число 
случаев этого осложнения будет возрастать.
на вероятность вывиха головки эндопротеза 
тазобедренного сустава могут влиять различные 
факторы, зависящие и не зависящие от хирур-
га [1, 8–13]. помимо полиэтиленовых вкладышей 
с антилюксационным козырьком и головок боль-
шего диаметра были предложены такие техни-
ческие решения, повышающие стабильность ис-
кусственного сустава, как связанные вкладыши 
и системы двойной мобильности.
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Модели связанных вкладышей разных про-
изводителей различаются по дизайну, однако 
принцип их действия в любом случае заключается 
в удерживании головки эндопротеза относитель-
но вертлужного компонента с помощью запира-
тельного механизма. платой за такое повыше-
ние стабильности является меньшая амплитуда 
движений и высокий риск импинджмента шейки 
бедренного компонента с краем вкладыша и/или 
с запирательным кольцом. при возникновении 
импинджмента со связанным вкладышем обычно 
не происходит вывиха головки, но формируется 
рычаг, приводящий к появлению расшатывающих 
и вырывающих усилий на границе «вертлужный 
компонент — кость», а также к прогрессирующему 
повреждению полиэтилена и запирательного ме-
ханизма [14]. соответственно, после имплантации 
связанных вкладышей наблюдается ряд механи-
ческих осложнений: расшатывание вертлужного 
компонента, разобщение вертлужного компонен-
та и вкладыша, повреждение запирательного ме-
ханизма и вывих головки эндопротеза. Результаты 
использования таких имплантатов при ревизион-
ном эндопротезировании тазобедренного сустава, 
представленные в литературе, разнятся, однако 
есть сообщения о развитии асептического расша-
тывания вертлужного компонента в 8,5% случаев 
[11] и вывихов в 28,9% случаев [15].
подобные результаты вызвали повышенный 
интерес к системе двойной мобильности, совме-
щающей принципы низкофрикционной артропла-
стики и повышения стабильности за счет увеличе-
ния диаметра пары трения. В мировой литературе 
есть сообщения о достаточно успешном примене-
нии данной системы в условиях реэндопротезиро-
вания (табл. 1).
Таблица 1 
Частота вывихов в большой паре трения после реэндопротезирования с имплантацией  
систем двойной мобильности (данные литературы)
авторы, год показания к установке системы
средний срок 
наблюдения
число 
наблю-
дений
кол-во 
вывихов
Wegrzyn j. с соавт., 2015 [16] Различные 7,3 лет 994 15 (1,5%)
Vasukutty N.l. с соавт., 2012 
[17]
Различные 42 мес. 155 3 (2,1%)
philippot p. с соавт., 2009 [18] Различные 60,4 мес. 163 6 (3,7%)
Hartzler M.a. с соавт., 2018 [19] Различные 3,3 года 126 4 (3%)
Viste a. с соавт., 2017 [20] Различные 7 лет 334 11 (3,3%)
Spaans e.a. с соавт., 2018 [21] Импакционная костная 
пластика вертлужной впадины
2,3 года 102 3 (2,9%)
lebeau N. с соавт., 2017 [22] антипротрузионные кольца 68,2 мес. 62 2 (3,2%)
van Heumen M. с соавт., 2015 
[23]
Рецидивирующие вывихи  
или подвывихи
29 мес. 50 0
plummer d.R. с соавт., 2016 
[24]
Рецидивирующие вывихи, 
интраоперационная 
нестабильность, 
недостаточность абдукторов
2,4 года 36 1 (2,8%)
Mertl p. с соавт., 2012 [25] Рецидивирующие вывихи 7,7 лет 145 7 (4,8%)
chalmers B.p. с соавт., 2018 [26] Рецидивирующие вывихи 
после установки связанного 
вкладыша
37 мес. 14 2 (14,3%)
lange j.K. с соавт., 2018 [27] Рецидивирующие вывихи — 
первая ревизия
3 года 40 2 (5%)
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однако к потенциальным недостаткам сис-
темы относятся возможность ускоренного из-
носа поли этилена и возникновение уникально-
го осложнения — внутрипротезного вывиха, то 
есть разобщения меньшей пары трения (голов-
ки и полиэтиленового вкладыша). по данным 
M. Hamadouche с соавторами, частота развития 
вывихов в большой паре трения составляет 1,9%, 
но частота развития внутрипротезного вывиха мо-
жет достигать 3,9% [28]. Таким образом, проблема 
обеспечения стабильности эндопротеза при реэн-
допротезировании тазобедренного сустава остает-
ся особенно актуальной.
В данном ретроспективном исследовании мы 
попытались сравнить результаты ревизионно-
го эндопротезирования тазобедренного сустава 
с имплантацией связанных вкладышей и систем 
двойной мобильности и ответить на следующие 
вопросы: 
1) какова частота осложнений при использова-
нии этих систем? 
2) в какие сроки развиваются данные ослож - 
нения? 
3) какие факторы риска вывиха имеют наи-
большее значение при использовании систем, по-
вышающих стабильность искусственного сустава?
материал и методы
В исследование были включены две группы па-
циентов, которым в период с 2011 по 2016 г. было 
выполнено реэндопротезирование тазобедрен-
ного сустава с имплантацией связанных вклады-
шей (78 операций) и систем двойной мобильности 
(58 операций).
по материалам медицинской документации 
и рентгенологических исследований оценива-
лись демографические данные и возможные 
факторы риска вывиха головки эндопротеза. 
среди факторов, не зависящих от хирурга, учи-
тывались пол; возраст; индекс массы тела (ИМТ); 
диагноз, по поводу которого выполнялось реэн-
допротезирование; диагноз, по поводу которо-
го выполнялось первичное эндопротезирование 
(первичный диаг ноз); количество перенесенных 
вмешательств в области сустава; наличие в анам-
незе реконструктивных вмешательств до эндо-
протезирования; наличие и количество вывихов 
головки эндопротеза в анамнезе. Из факторов, 
которые зависят от хирурга, помимо модели си-
стемы, установленной для профилактики выви-
хов, оценивались хирургический доступ, объем 
ревизионной операции и отдельно факт замены 
вертлужного компонента, наличие «юбки» у им-
плантированной головки эндопротеза, а также 
корректность позиционирования вертлужного 
компонента двойной мобильности либо стан-
дартного бесцементного компонента, в который 
был установлен связанный вкладыш (в случаях 
цементирования связанной системы в антипро-
трузионное кольцо Burch-Schneider оценивалась 
позиция вкладыша по его запирательному коль-
цу). позиционирование вертлужного компонента 
эндопротеза оценивалось путем измерения его 
углов фронтальной инклинации и антеверсии, 
а также вертикального смещения центра ротации 
эндопротеза относительно расчетного анатоми-
ческого центра ротации сустава на послеопера-
ционных рентгенограммах. угол антеверсии рас-
считывался по методу G.e. lewinnek с соавторами 
[29]. анатомический центр ротации определялся 
по методике F. pierchon с соавторами [30] либо 
по методу c.S. Ranawat с соавторами [31] в случае 
нарушения визуализации «фигуры слезы». под 
малпозицией вертлужного компонента подраз-
умевались выход углов ориентации за пределы 
«безопасной зоны lewinnek» (30–50° фронталь-
ной инклинации, 5–25° антеверсии) и/или верти-
кальное смещение центра ротации относительно 
расчетного на 3 см и более.
при анализе сопоставимости групп пациентов 
со связанными вкладышами и системами двой-
ной мобильности наблюдались статистически зна-
чимые различия в диагнозе (p<0,05): вертлужные 
компоненты двойной мобильности чаще имплан-
тировались в ходе ревизионных операций по по-
воду рецидивирующих или неустраненных выви-
хов головки эндопротеза. Также пациенты данной 
группы превосходили пациентов со связанными 
вкладышами по частоте встречаемости вывихов 
(p<0,001) и количеству вывихов головки эндопро-
теза в анамнезе (p<0,001). помимо этого наблю-
дались различия в первичных диагнозах (p<0,01) 
(табл. 2).
пациенты из группы связанных вкладышей 
были оперированы в 2011—2012 гг., средний срок 
наблюдения составил 66,2 мес. (54–82). системы 
двойной мобильности начали использоваться при 
реэндопротезировании тазобедренного сустава 
позже, пациенты данной группы перенесли опе-
рацию в 2014–2017 гг., средний срок наблюдения 
составил 17,8 мес. (10–41).
применялись модели связанных вкладышей 
depuy duraloc (47) и Zimmer Trilogy (31), причем 
вкладыши depuy использовались только с го-
ловкой диаметром 28 мм, а вкладыши Zimmer — 
с головкой 32 мм. Из систем двойной мобильности 
использовались вертлужные компоненты цемент-
ной и бесцементной фиксации моделей Serf Novae 
(51) и Biomet avantage (7). В 57 случаях эти имплан-
таты использовались с головкой диаметром 28 мм 
и в одном случае — 22,2 мм.
Результаты оперативного лечения оценива-
лись по наличию осложнений. среди осложнений 
отмечались события, связанные с дизайном пары 
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трения (вывихи, повреждения запирательного 
механизма, асептическое расшатывание вертлуж-
ного компонента) и не связанные (глубокая ин-
фекция области хирургического вмешательства, 
потребовавшая санирующей операции с удалени-
ем компонентов, расшатывание бед ренного ком-
понента, перипротезные переломы). Доступность 
информации о результате оперативного лече-
ния являлась критерием включения пациентов 
в исследование.
статистическая обработка проводилась с ис-
пользованием программного пакета STaTISTIca 
for Windows v.10. Для качественных параметров 
применялся комплекс критериев: χ2, χ2 с поправ-
кой йетса, критерий Фишера; для количественных 
параметров использовался модуль aNOVa.
Таблица 2
сравнительная характеристика пациентов обеих групп исследования
показатель
Группа
связанных 
вкладышей
систем двойной 
мобильности
пол М 27 (34,6%) 16 (27,6%)
ж 51 (65,4%) 42 (72,4%)
средний возраст, лет 58,1 (Sd 11,32) 59,9 (Sd 14,08)
ИМТ (среднее) 28,38 (Sd 5,37) 29,94 (Sd 6,57)
среднее количество перенесенных операций на области сустава 2,59 (Sd 1,56) 2,88 (Sd 1,68)
наличие вывихов  
в анамнезе ***
есть 25 (32%) 36 (62%)
нет 53 (68%) 22 (38%)
среднее количество вывихов в анамнезе *** 0,76 (Sd 1,38) 2,28 (Sd 3,28)
п
ри
чи
на
 р
еэ
н
до
- 
п
ро
те
зи
ро
ва
н
и
я 
* асептическое расшатывание 35 (44,9%) 15 (25,8%)
Вывихи 15 (19,2%) 24 (41,4%)
артикулирующий спейсер 8 (10,3%) 3 (5,2%)
Блоковидный спейсер 11 (14,1%) 8 (13,8%)
Другое 9 (11,5%) 8 (13,8%)
п
ер
ви
чн
ы
й
 д
и
аг
н
оз
 *
*
Идиопатический артроз 23 (29,5%) 19 (32,8%)
Диспластический артроз 22 (28,2%) 4 (6,9%)
посттравматический артроз 8 (10,3%) 8 (13,8%)
последствия переломов вертлужной впадины 7 (9%) 10 (17,2%)
асептический некроз головки бедренной кости 6 (7,7%) 1 (1,7%)
Ревматоидный артрит 4 (5,1%) 0 (0%)
перелом или ложный сустав проксимального отдела 
бедренной кости
4 (5,1%) 11 (19%)
Другое 4 (5,1%) 5 (8,6%)
о
бъ
ем
  
ре
ви
зи
и
Вертлужный и бедренный компоненты 32 (41%) 18 (31%)
Вертлужный компонент 28 (35,9%) 21 (36,2%)
Бедренный компонент 4 (5,1%) 5 (8,6%)
Модульная ревизия 14 (18%) 14 (24,2%)
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результаты
частота развития осложнений в обеих группах 
представлена в таблице 3. В группе пациентов, 
перенесших реэндопротезирование тазобедрен-
ного сустава с имплантацией системы двойной 
мобильности, частота вывихов за период наблюде-
ния была меньше, чем в группе пациентов, кото-
рым были имплантированы связанные вкладыши 
(p<0,05).
Из вывихов в группе систем двойной мобиль-
ности наблюдались разобщения только большой 
пары трения; «внутрипротезные» вывихи в пред-
ставленной группе не встречались. Все 3 вывиха 
в данной группе произошли в течение первого ме-
сяца после операции, 2 из них (через 5 и 14 дней 
после операции) были устранены посредством за-
крытого вправления и в дальнейшем не рецидиви-
ровали, а в одном случае (3 дня после операции) 
было выполнено повторное ревизионное вмеша-
тельство. следует отметить, что в одном из случа-
ев вывих произошел после имплантации системы 
наименьшего диаметра в группе (45 мм, головка 
22,2 мм). 
В группе связанных вкладышей вывихи голов-
ки эндопротеза наблюдались в среднем в течение 
18,4 мес. (1–58 мес.). В 10 случаях из 14 вывихи 
произошли  в течение 2 лет после операции (ран-
ние вывихи), в 4 случаях — в более поздние сро-
ки. Таким образом, частота ранних вывихов в этой 
группе составила 12,8%. Из 14 пациентов 6 были 
пролечены консервативно путем закрытых вправ-
лений (один пациент дважды). В 8 случаях потре-
бовалось повторное ревизионное вмешательство, 
из них в 3 случаях успешно выполнялось закрытое 
вправление, но возникали рецидивы. связь между 
временем возникновения осложнения и способом 
лечения не установлена.
показатель
Группа
связанных 
вкладышей
систем двойной 
мобильности
Вертлужный 
компонент
замена 60 (76,9%) 39 (67,2%)
сохранение 18 (23,1%) 19 (32,7%)
Доступ переднебоковой 66 (84,6%) 45 (77,6%)
задний 12 (15,4%) 13 (22,4%)
«Юбка» нет 45 (57,7%) 40 (69%)
есть 33 (42,3%) 18 (31%)
Малпозиция 
вертлужного 
компонента
нет 40 (51,3%) 27 (46,6%)
есть 38 (48,7%) 31 (53,4%)
Окончание таблицы 2
* — p<0,05; ** — p<0,01; *** — p<0,001.
Таблица 3
Частота развития осложнений у пациентов при использовании связанных вкладышей  
и систем двойной мобильности
осложнение
связанные вкладыши (n = 78) Двойная мобильность  
(n = 58)Весь срок наблюдения первые 2 года
Вывих головки 14 (17,9%) 10 (12,8%) 3 (5,17%)
асептическое расшатывание 
вертлужного компонента
3 (3,8%) 0 (0%) 1 (1,7%)
повреждение запирательного 
механизма
4 (5,1%) 1 (1,3%) –
Глубокая инфекция области 
хирургического вмешательства
8 (10,3%) 7 (9%) 4 (6,9%)
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к отдельно отмеченным повреждениям запи-
рательного механизма связанного вкладыша от-
носятся случаи рентгенологически подтвержден-
ной миграции металлического запирательного 
кольца, не сопровождавшиеся вывихом головки 
эндопротеза.
единственный случай асептического расшаты-
вания вертлужного компонента в группе систем 
двойной мобильности был выявлен в срок менее 
2 лет после операции и был связан с падением 
пациентки. В группе связанных вкладышей дан-
ное осложнение наблюдалось у 3 пациентов, и во 
всех случаях было выявлено в срок, превышающий 
2 года после операции. 
к случаям глубокой хирургической инфекции 
области вмешательства в обеих группах были от-
несены эпизоды перипротезной инфекции, по-
требовавшие санирующей операции с удалением 
компонентов. помимо представленных случаев 
в группе связанных вкладышей одному пациенту 
была выполнена санирующая операция в объеме 
дебридмента (в дальнейшем у этого пациента на-
блюдались поздние рецидивирующие вывихи), 
6 пациентам выполнялась ревизия послеопераци-
онной раны по поводу гематомы.
при анализе случаев вывихов головки эндо-
протеза в группе связанных вкладышей выявлена 
связь частоты вывихов с объемом ревизионной 
операции (p<0,05) и в частнос ти с заменой верт-
лужного компонента (p<0,01) (рис. 1). сохранение 
хорошо фиксированного вертлужного компонента 
и имплантация в него связанного вкладыша при-
водила к повышению вероятности вывиха в срав-
нении с установкой связанного вкладыша вме-
сте с заменой вертлужного компонента (RR = 7,2, 
ДИ 95%: 2,05–25,26). В первом случае перенесли 
вывих 8 пациентов из 18, во втором случае — 6 из 
60. Также наблюдалась тенденция к увеличению 
частоты вывихов при использовании вкладышей 
depuy duraloc с внутренним диаметром 28 мм 
в сравнении с вкладышами Zimmer Trilogy с вну-
тренним диаметром 32 мм (p = 0,07) (RR = 4,97, 
ДИ 95%: 1,03–24,04). статистически значимая 
связь частоты возникновения вывихов после им-
плантации связанного вкладыша с другими оце-
ненными факторами не выявлена.
обсуждение
проблема профилактики вывихов при ревизи-
онном эндопротезировании тазобедренного сус-
тава остается актуальной в мировой литературе 
в течение долгого времени, и в последние годы 
в вопросе механического повышения стабиль-
ности искусственного сустава можно наблюдать 
смещение интереса хирургов и исследователей со 
связанных вкладышей на системы двойной мо-
бильности. Мы провели поиск публикаций в базе 
Medline через платформу pubmed по ключевым 
словам (hip OR THa) aNd constrained aNd (liner OR 
acetabular) для связанных систем и (hip OR THa) 
aNd (dual mobility OR double mobility OR tripolar) 
для компонентов двойной мобильности за период 
с 2003 по 2017 г. критерием отбора публикаций яв-
лялось представление клинических исследований 
применения рассматриваемых имплантатов в ус-
ловиях ревизионного эндопротезирования (либо 
исследований, включавших соответствующие 
группы пациентов). Мы не включали сообщения 
о клинических случаях, экспериментальные иссле-
дования и обзорные статьи. списки цитируемой 
литературы обнаруженных систематических об-
зоров были также проверены на наличие публика-
ций, не выявленных в ходе поиска. Динамика ко-
личества отобранных статей по годам публикации 
представлена на рисунке 2. Также стоит отметить, 
что в анализируемых статьях системы двойной 
мобильности рассматриваются в качестве важной 
опции для ревизионного эндопротезирования 
с многообещающими результатами. И напротив, 
из 46 сообщений, посвященных связанным вкла-
дышам, в 18 указывается на неудовлетворитель-
ные результаты и/или необходимость применения 
с осторожностью. 
В нашем исследовании частота возникновения 
вывихов после реэндопротезирования тазобе-
дренного сустава с имплантацией связанных вкла-
дышей составила 17,9% за весь период наблюдения 
и 12,8% в течение первых 2-х лет, а при использо-
вании системы двойной мобильности частота вы-
вихов была в 2,5 раза ниже (5,17%), но сроки на-
блюдения составили только два года. 
рис. 1. зависимость частоты вывихов от объема 
ревизионной операции с установкой связанного 
вкладыша
Fig. 1. Stability of the hips after revision with a 
constrained liner according to the type of revision 
(total/acetabular/femoral/modular)
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наблюдаемая нами частота вывихов после 
реэндопротезирования тазобедренного сустава 
с ис пользованием систем двойной мобильности 
превышает показатели других авторов (по дан-
ным систематического обзора I. de Martino с со-
авторами [32] — 3,0%, Sd 3,0%, 5064 наблюдений), 
что может быть связано с незначительным числом 
наблюдений. Малое количество вывихов не по-
зволило выявить статистически значимую связь 
с какими-либо факторами риска, однако во всех 
3 случаях первичное эндопротезирование тазо-
бедренного сустава выполнялось по поводу пост-
травматического артроза (в 2 случаях — послед-
ствия переломов вертлужной впадины). 
Вывих в большой паре трения являлся един-
ственным вариантом наблюдаемых нами ослож-
нений, связанных с дизайном системы двойной 
мобильности. Внутрипротезные вывихи в пред-
ставленной группе пациентов не встречались, что, 
вероятно, связано со сроком наблюдения — обычно 
такие осложнения наблюдаются в сроки 8–10 лет 
после операции [33]. причиной разобщения голов-
ки и вкладыша обычно является износ полиэти-
лена в области контакта с шейкой эндопротеза — 
в так называемой третьей паре трения системы 
двойной мобильности. поэтому для уменьшения 
вероятности данного осложнения предпочтитель-
но использовать ножки с узкой и полированной 
шейкой [34]. однако в условиях реэндопротезиро-
вания возможность соблюдения данной рекомен-
дации ограничена вследствие сохранения хорошо 
фиксированных ножек. не случайно по данным 
сис тематического обзора I. de Martino с соавтора-
ми, средняя частота возникновения внутрипро-
тезных вывихов после ревизий превышает тако-
вую после первичных операций и составляет 1,3% 
(Sd 2,2%) [32]. 
асептическое расшатывание вертлужного ком-
понента двойной мобильности в представленный 
срок наблюдения развилось в 1 случае в результа-
те травмы. отсутствие механической связанности 
системы исключает значимую нагрузку на границе 
«вертлужный компонент — кость» в случае возник-
новения импинджмента, однако в условиях реви-
зионного эндопротезирования с дефектами верт-
лужной впадины отсутствие отверстий для винтов 
в полусфере немодульных компонентов может 
ограничить возможность достижения надежной 
первичной фиксации, если система имплантиру-
ется не в антипротрузионный кейдж или бесце-
ментный компонент большого диаметра [32]. 
что касается использования связанных вкла-
дышей, наблюдаемая нами частота вывихов и по-
вреждений запирательного механизма, а также 
данные литературы указывают, что представлен-
ные системы могут не оправдывать возложенных 
на них ожиданий в условиях ревизионной артро-
пластики. В нашем исследовании оценивались ре-
зультаты использования двух моделей связанных 
вкладышей: depuy duraloc и Zimmer Trilogy, обе из 
которых имеют одну пару трения и обеспечивают 
удержание головки посредством ее защелкивания 
в полиэтиленовом вкладыше с высоким краем 
и дополнительной фиксации металлическим за-
пирательным кольцом. частота вывихов головки 
эндопротеза в нашей серии наблюдений состави-
ла 17,95%, что согласуется с данными литературы. 
с.j. della Valle с соавторами наблюдали сопоста-
вимую частоту вывихов (16%) с использованием 
системы depuy duraloc при лечении рецидивиру-
ющих вывихов и при неадекватной интраопера-
ционной стабильности сустава при ревизионных 
операциях [35]. несколько худшие результаты 
представили K.R. Berend с соавторами, исследо-
вавшие группу пациентов, большинству из кото-
рых имплантировалась система сходного дизайна 
depuy S-rom. частота вывихов после реэндопроте-
зирования составила 18,3%, причем в группе реви-
зий по поводу рецидивирующих вывихов частота 
повторных вывихов достигла 28,9% [15]. 
В нашем исследовании обнаружена разница 
в частоте вывихов при использовании разных мо-
рис. 2. Распределение статей 
(оригинальные исследования) 
по годам публикации
fig. 2. distribution of published 
articles (original researches) 
on constrained liners and 
dual mobility in revision hip 
arthroplasty according to 
publication year
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делей связанных вкладышей — имелась тенденция 
к повышению риска вывиха после имплантации 
вкладыша depuy duraloс в сравнении с Zimmer 
Trilogy. Данные системы обладают принципиаль-
но сходным дизайном, однако вкладыш Trilogy 
constrained имеет косой профиль 10°, что потен-
циально может оптимизировать биомеханику ис-
кусственного сустава, особенно при установке 
вкладыша без замены вертлужного компонента, 
но еще более важным фактором может быть раз-
личие в диаметре используемых головок. В рас-
сматриваемый период времени вкладыши depuy 
duraloc использовались только с внутренним диа-
метром 28 мм, а вкладыши Zimmer Trilogy — 32 мм. 
В комбинации с головкой диаметром 32 мм свя-
занная система Zimmer Trilogy допускает амплиту-
ду движений от 90° до 94° в зависимости от офсета 
головки; в свою очередь система depuy duraloc 
с головкой 28 мм допускает амплитуду движений 
только 80° [36]. B.p. chalmers с соавторами [37], 
проанализировав группу пациентов после им-
плантации более современной модели связанного 
вкладыша при реэндопротезировании, также от-
метили использование головки диаметром 28 мм 
как фактор риска вывиха в сравнении с 32 и 36 мм 
(HR = 12,8). логично предположить, что наличие 
«юбки» на головке эндопротеза, уменьшающее от-
ношение диаметров головки и шейки и снижающее 
амплитуду движений, должно таким же образом 
повышать вероятность вывиха, однако, в нашем ис-
следовании, а также в исследовании c.j. della Valle 
с соавторами [35] влияние данного параметра вы-
явить не удалось. 
Дополнительным фактором риска вывиха, по 
данным литературы, является установка связан-
ного вкладыша с сохранением чашки эндопроте-
за [15, 35, 37], поскольку при этом не устраняется 
возможное субоптимальное взаимопозициони-
рование компонентов [11]. однако, по результа-
там проведенной рентгенометрии, статистиче-
ски значимая связь вывихов головки эндопротеза 
с имплантацией связанного вкладыша в высо-
ко установленный или субоптимально ориен-
тированный вертлужный компонент не была 
выявлена. 
среди иных дизайн-специфичных осложнений 
после имплантации связанных вкладышей в на-
шем исследовании наблюдалась миграция запира-
тельного кольца в 5,1% случаев, что дополнительно 
свидетельствует о высокой частоте возникновения 
импинджмента с перегрузкой полиэтилена и запи-
рательного механизма. В исследовании удаленных 
в ходе повторной ревизии связанных вкладышей 
(большинство из которых depuy S-rom), выпол-
ненном p.c. Noble с соавторами [14], повреждение 
запирательного кольца различной степени на-
блюдалось в 94% случаев, при этом в 12% случаев 
определялось выраженное повреждение и дефор-
мация, а в 10% — перелом. 
описанные в литературе случаи разобщения 
вкладыша и вертлужного компонента [36] в пред-
ставленной группе пациентов не наблюдались. 
еще одно осложнение, ассоциированное со 
связанным характером имплантата — асептиче-
ское расшатывание вертлужного компонента — 
наблюдалось в нашей выборке в 3 (3,8%) случаях. 
В литературе имеются сообщения о частоте раз-
вития данного осложнения в пределах от 3,5% [37] 
до 8,5% [11]. В исследовании удаленных компонен-
тов, проведенном p.c. Noble с соавторами [14], из 
повторных ревизионных операций 28% были вы-
полнены по причине асептического расшатыва-
ния вертлужного компонента. В нашей группе у 2 
из 3 пациентов с данным осложнением связанные 
вкладыши были имплантированы в антипротру-
зионные кольца Burch-Schneider. Вероятно данный 
имплантат уязвим к силам, передающимся на него 
в связанной системе эндопротеза, из-за отсутствия 
пористого покрытия и, соответственно, возмож-
ности биологической фиксации к кос тям таза [38]. 
однако необходимо отметить, что связанные вкла-
дыши демонстрируют больший темп износа полиэ-
тилена в сравнении с несвязанными имплантатами 
[14], и полиэтиленовый дебрис в комбинации с пе-
редачей сил на границе «вертлужный компонент — 
кость» может вызвать асептическое расшатывание 
в более поздние сроки. 
Таким образом, в представленном исследова-
нии после установки связанного вкладыша часто-
та развития вывихов была статистически значимо 
больше, чем после установки системы двойной мо-
бильности, несмотря на то, что последние системы 
чаще использовались у пациентов с вывихами го-
ловки эндопротеза в анамнезе и рецидивирующи-
ми, либо неустраненными вывихами в качестве 
показания к операции, что, по мнению ряда авто-
ров, является значимым фактором риска вывиха 
после ревизионной артропластики [12, 13]. 
ограничением представленного исследования, 
безусловно, является разница в сроках наблюдения 
пациентов в двух группах сравнения. однако хо-
рошо известно, что в подавляющем большинстве 
случаев вывих в большой паре трения при исполь-
зовании систем двойной мобильности происходит 
в течение первого года [16], и мы вправе рассчи-
тывать, что не встретимся с этим осложнением 
в дальнейшем. напротив, в случае связанных сис-
тем вывихи могут развиваться и в более поздние 
сроки [15], так как связаны с износом и поврежде-
нием вкладыша и запирательного механизма [14].
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